
「オムニパーク®」シリンジ シュリンクラベル原料変更のご案内

����年�月
GEヘルスケアファーマ株式会社

謹啓　
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し
上げます。さて、この度、「オムニパーク®」シリンジで使用しているシュリンクラベルの一部原料である、スチレン系
特殊透明樹脂が変更となります。本変更により、ヘーズ値が小さくなる（透明度が上がる）影響で、視認性が若干向上
しております。なお、シュリンクラベル変更前後で製品品質および光安定性に差はございませんので、引き続きご愛顧
を賜りますようお願い申し上げます。

謹白
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����年�月作成

製品に関するお問い合わせ
GEヘルスケアファーマ株式会社　メディカルインフォメーションセンター
電話番号：����-���-���（受付時間：平日午前�時～午後�時��分  土、日、祝日、会社休日を除く）

変更内容

各種コード・出荷予定時期

● シュリンクラベルの一部原料である、スチレン系特殊透明樹脂を変更しました。原料の変更に伴い、ヘーズ値（透明度）が以下
に変更となりました。

【安定性評価に関して】
現行シュリンクラベルで包装した製剤と、新規シュリンクラベルで包装した製剤の光安定性試験の結果、新旧の試験結果とも
規格に適合し差異は認められず、製品品質への影響がないことを確認しております。

非イオン性造影剤　日本薬局方　イオヘキソール注射液

ヘーズ値（透明度） �% �%

オムニパーク２４０注シリンジ１００ｍＬ　５本
オムニパーク３００注シリンジ５０ｍＬ　５本
オムニパーク３００注シリンジ８０ｍＬ　５本
オムニパーク３００注シリンジ１００ｍＬ　５本
オムニパーク３００注シリンジ１１０ｍＬ　５本
オムニパーク３００注シリンジ１２５ｍＬ　５本
オムニパーク３００注シリンジ１５０ｍＬ　５本
オムニパーク３５０注シリンジ４５ｍＬ　５本
オムニパーク３５０注シリンジ７０ｍＬ　５本
オムニパーク３５０注シリンジ１００ｍＬ　５本
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適用開始予定 ロット番号
PVA����
SGA����
SHA����
PXA����
SLA����
SJA����
SKA���2
SMA����
PQB����
PYA����

出荷予定時期
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品名

従来品 変更品


